
SARS-CoV-2 Varyant Testleri: 
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Verileri
Öğr. Gör. Dr. Ömür Mustafa Parkan

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı

1



SARS-CoV-2 Varyant Analizi

• 08.01.2021 – 08.04.2021
Toplam 2240 örnekte varyant analizi

• 08.01.2021 – 29.01.2021: Biospeedy SARS-CoV-2 N501Y Mutasyon Tespit Kiti (Bioeksen) → 765 örnek

• 08.02.2021 – 26.02.2021: Biospeedy SARS-CoV-2 N501Y Mutasyon Tespit Kiti v2 (Bioeksen) → 864 örnek

• 01.03.2021 – 07.04.2021: Biospeedy SARS-CoV-2 Variant Plus (Bioeksen) → 611 örnek
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Varyant analizi yapılan 2240 örnekte

• N501Y (+) → 825 (%36,8)

• 764’ünde del. 69-70 araştırıldı (v2 ve Variant Plus)

• N501Y (+); del. 69-70 (+) → 747 (%33,3)

• N501Y (+); del. 69-70 (-) → 17 (%0,8)

• N501Y (-) → 1131 (%50,5) 

• 604’ünde del. 69-70 araştırıldı (v2 ve Variant Plus)

• N501Y (-); del. 69-70 (+) → 164 (%7,3)

• N501Y (-); del. 69-70 (-) → 440 (%19,6)

• Sonuç alınamayan → 284 (%12,7)

• Başlıca neden: Ct değeri yüksek örneklerde amplifikasyon görülmemesi

3



4

Variant Plus kiti



…Test tekrarı, 
…Üretici firma desteği
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Pozitif kontrol



• N501Y (-); del. 69-70 (+)
• Biospeedy SARS-CoV-2 N501Y Mutasyon Tespit Kiti v2 (Kılavuz Versiyon: 

20210120-1)
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• N501Y (-); del. 69-70 (+)
• SARS-CoV-2 Variant Plus (Kullanım Kılavuzu Versiyonu: 04-K; Yayın ve Revizyon 

Tarihi: 09.02.2021/10.02.202)

7



• N501Y (-); del. 69-70 (+) 
• SARS-CoV-2 Variant Plus (Kullanım Kılavuzu Versiyonu: 06-KA; Yayın ve 

Revizyon Tarihi: 09.02.2021/24.02.2021)
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• N501Y (-); del. 69-70 (+) 
• SARS-CoV-2 Variant Plus (Kullanım Kılavuzu Versiyonu: 10-KA; Yayın ve 

Revizyon Tarihi: 09.02.2021/01.03.2021)
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• N501Y (-); del. 69-70 (+) 
• SARS-CoV-2 Variant Plus (Kullanım Kılavuzu Versiyonu: 12-KA; Yayın ve 

Revizyon Tarihi: 09.02.2021/04.03.2021)
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Varyant Görülme Sıklığı (ERÜ verileri)
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SARS-CoV-2 + VOC kitleri (Biospeedy, Coronex)

• SARS-CoV-2’nin kalitatif tespiti ve VOC202012/01’den ayrımı için tek 
adımlı multipleks RT-PCR
• Tüm SARS-CoV-2’de ortak ORF1ab ve N geni

• VOC202012/01’ye özgü genom bölgeleri

• «VOC202012/01 çıkmayanların %5’i sekans için → Ankara HSGM»
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N501Y (+); del. 69-70 (-)

• N501Y (+); del. 69-70 (-) bulunan 17 örneğin Ulusal Viroloji Referans 
Laboratuvarı doğrulama sonucu

• 10 → B.1.351

• 2 → B1 

• 1 → B.1.1.189

• 2 → Düşük viral yük

• 2 → Sekans analizi devam ediyor
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14



PK

Variant Plus kiti
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15



Aşılanmış Kişilerdeki Durum 

• İki doz aşılamadan en az 14 gün sonra bilinen 20 SARS-CoV-2 (+) sağlık 
çalışanı

N501Y (+), 
del. 69-70 (+)

n=17

N501Y (-), 
del. 69-70 (-)

n=2

Düşük viral yük 
nedeniyle sonuç 

alınamayan
n=1
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